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RESUMO 
 
Foram realizadas otimizações para determinação de Hg por espectrometria de absorção 
atômica com geração de vapor (CV AAS) e por espectrometria de fluorescência atômica 
(CV AFS) que incluem o preparo da amostra por suspensão para CV AAS e digestão por 
CV AFS, a concentração dos agentes redutores e de ácido clorídrico para a formação do 
vapor atômico e de KMnO4 para estabilização do Hg2+ antes da reação com o agente 
redutor. Em ambas as técnicas a concentração de agente redutor (NaBH4 para CV AAS e 
SnCl2 para CV AFS) ótima foi de 2% m v-1. O ácido clorídrico foi mais significativo para CV 
AAS do que para CV AFS.   A determinação por CV AAS não foi possível, devido a falhas 
no equipamento e tempo insuficiente para o devido conserto. O método CV AFS apresentou 
limite instrumental de detecção de 0,13 ng g-1, RSD de 1,8 µg g-1 indicando a boa precisão 
do método. A exatidão foi avaliada através da submissão de um material de referência 
certificado (CRM DORM-3) ao método desenvolvido com resultado concordante com o 
certificado para um intervalo de confiança de 95% e o resultado obtido para a amostra de 
estudo foi corroborado por outros laboratórios participantes do ensaio interlaboratorial. 
 
 
Palavras-chave: mercúrio, CRM, ensaio interlaboratorial, absorção atômica, geração de vapor, 
CV AAS, fluorescência, CV AFS. 
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1. INTRODUÇÃO 
O aumento da poluição ambiental causado tanto pela ausência de tratamento correto 
dos lixos que possuem contaminantes, quanto pela ausência de fiscalização sob a emissão 
de poluentes realizada por empresas fabricantes desses objetos tem gerado preocupações 
quanto a exposição dos seres humanos. Alguns materiais de uso comum que contém 
mercúrio na sua composição são: pilhas, lâmpadas fluorescentes e conservantes de 
vacinas. Embora o mercúrio ocorra naturalmente no meio ambiente ele é um metal tóxico 
e existe de diversas formas. O mercúrio quando no mar proporciona a bioacumilação que 
é basicamente a absorção desse metal pelos animais marinhos, um outro fenômeno 
bastante comum é o de biomagnificação que ocorre ao longo da cadeia alimentar a medida 
que os predadores se alimentam de espécies já contaminadas com mercúrio. Como níveis 
elevados de mercúrio podem afetar o cérebro, o coração, os rins e os pulmões dos seres 
humanos, esses fenômenos são preocupantes e estimulam a sua quantificação em fontes 
alimentícias.   
A amostra utilizada, tecido de peixe, foi utilizada em um estudo de interesse do 
Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC) que contempla a 
pesquisa de resíduos de medicamentos veterinários e de contaminantes inorgânicos em 
diversas matrizes. Esse estudo é parte de um ensaio interlaboratorial para produção de um 
material de referência certificado (CRM) proposto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) objetivando a produção de material de custo acessível e matriz 
brasileira e como consequência possibilita certificar métodos analíticos que permitam a 
determinação de metais e ametais, entre eles o mercúrio.  Possibilitando a quantificação 
para o controle dos teores destes elementos em amostras consumidas pela população em 
geral.   
A maior parte dos estudos para quantificação de mercúrio utiliza a técnica de 
absorção atômica por ser capaz de quantificar a nível traço. O departamento de química da 
UFSC, conta com o LEMA, que desenvolve e aplica métodos para detecção de metais 
usando métodos de absorção atômica entre outros. O trabalho em questão foi todo 
desenvolvido nas dependências do mesmo e visou quantificar mercúrio total em amostra 
de tecido de peixe fazendo uso das técnicas de CV AAS e CV AFS com o interesse de 
comparação dos métodos e produção de uma CRM. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  
2.1 Química do Mercúrio 
O mercúrio, elemento químico de número atômico 80, de aparência metálica e 
brilhante, que ocorre em estado líquido à temperatura ambiente é facilmente volatilizado 
para a atmosfera em forma de vapores de mercúrio. Uma vez introduzido no ambiente, o 
Hg apresenta um ciclo complexo composto da sua forma inorgânica: Elementar (Hgº) 
metálico, principalmente encontrado como vapor, monovalente (Hg2+2) forma pouco estável 
naturalmente e bivalente (Hg+2); Também de forma orgânica como metilmercúrio (CH3Hg) 
e dimetilmercúrio [(CH3)2Hg]¹ 
 Algumas atividades econômicas e produtos apresentam elevados níveis de 
mercúrio como: mineração de ouro e de mercúrio, fábricas e recicladoras de lâmpadas 
fluorescentes, fábricas de termômetros, refinarias, clínicas dentárias, fábricas de pilhas e 
ainda em algumas vacinas como conservante. A exposição do ser humano a níveis 
elevados de mercúrio pode afetar o cérebro, o coração, os rins e pulmões e o sistema 
imunológico dos seres humanos. A toxicidade do mercúrio varia de acordo com a sua forma 
química e a principal forma de exposição das populações é através da dieta, em particular 
o consumo de pescados contaminados por metilmercúrio.¹ 
Nos sistemas aquáticos os fenômenos da bioacumulação e da biomagnificação do 
mercúrio ocorrem em espécies desde o fitoplâncton, passando pelo zooplâncton, peixes 
pequenos até seus predadores. Esta biomagnificação acontece através da cadeia alimentar 
e resulta por muitas vezes em uma maior concentração de Hg nestes organismos aquáticos 
do que no ambiente em que vivem.² No Brasil a concentração permitida de mercúrio em 
águas para criação de animais marinhos para consumo humano é de 0,0002 mg/L 
estabelecido pela resolução do CONAMA 357.3  Pensando nos problemas que a população 
está exposta a vigilância sanitária através do regulamento técnico MERCOSUL, sobre 
limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos, determina as quantidades 
máximas de Hg em peixes sendo 0,50 mg/kg para os não predadores e 1,0 mg/kg para os 
predadores.4 
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2.2 Métodos de detecção de Hg 
 
Estudiosos elaboraram uma comparação dos métodos mais utilizados para a 
detecção de mercúrio, que levaram em consideração a evolução, a aplicabilidade, bem 
como as vantagens econômicas e a sensibilidade dos mesmos. A Tabela 1 ilustra de 
maneira sucinta alguns dos mais explorados e seus limites de detecção.  
A linha de pesquisa do grupo (LEMA) é para desenvolvimento de métodos para 
determinação por espectrometria de absorção e fluorescência atômica. Por esse motivo a 
revisão e estudos teóricos foram focados nesses métodos. 
Tabela 1. Métodos conhecidos para detecção de mercúrio e seus limites de detecção.5 
Métodos Limite de Detecção 
        
Método Colorimétrico 0,01 - 0,1 µg/g 
Espectrometria de Absorção atômica 
Forno de grafite (GFAAS) 1 ng/g 
Vapor frio (CVAAS) 0,01 - 1 ng/g 
Espectrometria de Fluorescência Atômica   
Geração de Vapor Frio (CVAFS) 0,001 - 0,01 ng/g 
Análise por ativação com Nêutrons   
Instrumental (INAA) 1 - 10 ng/g 
Radioquímica (RNAA) 0,01 - 1 ng/g 
Cromatografia gasosa   
Detector de Captura Eletrônica 0,01 - 0,05 ng/g 
Detector de Emissão Atômica ~ 0,05 ng/g 
Espectrometria de Massa 0,1 ng/g 
CVAAS / CVAFS 0,01 - 0,05 ng/g 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência   
Detector de Ultra-violeta 1 ng/mL 
CVAAS 0,5 ng/mL 
CVAFS 0,08 ng/mL 
Eletroquímico 0,1 - 1 ng/mL 
Plasma Indutivamente acoplado   
Espectrometria de Massa (ICP-MS) 0,01 ng/mL 
Espectrometria de Emissão Atômica (ICP-OES) 0,01 ng/mL 
Espectrometria Foto-Acústica 0,05 ng 
Fluorescência de Raio-X 5 ng/g - 1 µg/g 
Métodos Eletroquímicos 0,1 - 1 µg/g 
Analisador de Filme de Ouro 0,05 µg/g 
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2.2.1 Espectrometria de Absorção atômica  
Absorção atômica é um fenômeno quântico em que um átomo no estado vapor, 
átomo livre, absorve radiação eletromagnética, e isso gera a transição de um elétron de seu 
estado energético inicial para um estado de maior energia. Esta transição ocorre entre 
quaisquer níveis que a radiação possa suprir, desde que sejam obedecidas as regras de 
eleção específicas para os processos de absorção por átomos.6,7 
Para que esse fenômeno ocorra, a energia dos fótons da radiação eletromagnética 
deve ser exatamente igual à diferença energética entre o estado inicial e o estado 
promovido, caso contrário, não haverá excitação ou promoção eletrônica.  A espectrometria 
de absorção atômica é uma técnica que utiliza este fenômeno para realizar a quantificação 
de elementos, como o mercúrio. Um espectrômetro de absorção atômica é composto 
basicamente por cinco componentes, sendo eles a fonte de radiação, o atomizador, o 
monocromador, o detector e o leitor, como representado na Figura 1.6,7   
Figura 1. Estrutura de um espectrômetro de absorção atômica.6 
 
Os instrumentos de AAS com fonte de linha normalmente apresentam uma fonte de 
radiação específica para cada elemento, o que implica que apenas as linhas do próprio 
elemento sejam emitidas. O atomizador é o responsável pela formação de átomos livres 
(fase gasosa), necessária para que haja a absorção da radiação eletromagnética 
proveniente da fonte e incidida sobre a nuvem atômica do elemento de interesse. O 
monocromador seleciona as linhas que devem chegar ao detector, apenas as linhas de 
absorção no caso, e o detector transforma os sinais emitidos de energia magnética para 
energia elétrica e transmite ao leitor.8 
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2.2.1.1 Espectrometria de absorção atômica com atomização em chama (F AAS) 
Em F AAS o atomizador, onde os átomos livres são produzidos, é uma chama 
formada pela ignição de uma mistura de um gás combustível (acetileno) e um gás oxidante 
(ar ou N2O). A amostra (líquida) é introduzida na chama após a passagem por um 
nebulizador, que forma um aerossol (gás-líquido), e por uma câmara de nebulização, que 
seleciona gotículas de pequeno diâmetro, menor ou igual a 10 micrômetros.10,11 Quando 
uma amostra é carreada até a chama, ocorrem os processos de dessolvatação, 
vaporização, atomização, ionização e oxidação ao longo das diversas regiões de 
temperatura da chama. A região onde ocorre a atomização é a mesma onde ocorre a 
absorção da radiação proveniente da fonte e deve estar alinhada ao detector onde haverá 
a incidência e a detecção. Determinações de concentrações de analito na região de 
concentração de mg L-1 são rotina para a maioria dos elementos. No entanto, a necessidade 
de análises de vestígios metálicos em µgL-1, ou até níveis sub µgL-1 exige uma técnica mais 
sensível, além disso alguns interferentes espectrais, como o cobalto, podem comprometer 
o resultado analítico.8 
2.2.1.2 Técnica de Geração Química de Vapor Frio (CV AAS) 
 
A geração química de vapor frio é uma técnica bastante sensível, que visa à 
transformação de espécies químicas em compostos voláteis à temperatura ambiente. Esta 
transformação ocorre através de reações químicas, envolvendo um ácido, um agente 
redutor, além do analito, para que posteriormente o vapor formado (espécie volátil do 
analito) seja transportado a uma célula de absorção mantida a temperatura ambiente, onde 
será feita a medida da absortividade.9 Essa técnica limita-se à determinação de mercúrio e 
cádmio. O mercúrio no estado elementar tem pressão de vapor apreciável a temperatura 
ambiente, produzindo um volume suficiente de átomos na fase gasosa sem necessidade 
de tratamentos especiais. No entanto existe uma preocupação com a volatilização do Hg 
antes da análise, utiliza-se um estabilizador de mercúrio que oxida todo o mercúrio da 
amostra, transformando ele em mercúrio mercúrico, que posteriormente será reduzido a 
Hg0, a única forma do elemento que pode gerar vapor. A reação de oxidação do mercúrio 
elementar (Hg0) a mercúrio mercúrico (Hg2+) pelo KMnO4 é mostrada na Equação 1.10 
 
3Hg(aq) + 2KMnO4(aq) + H2O(l) → 3HgO(aq) + 2MnO2(aq) + 2KOH(aq)                            (1) 
    16 
 
A reação de oxidação do íon mercuroso (Hg22+) ao íon Hg2+ pelo KMnO4 é mostrada 
na Equação 2. 10 
 
3Hg2O(aq) + 2KMnO4(aq) + H2O(l) → 6HgO(aq) + 2MnO2(aq) + 2KOH(aq)                        (2) 
 
O procedimento envolve a introdução dos íons Hg2+ que são direcionados ao 
compartimento de reação, onde será reduzida a Hg0 pela solução redutora de borohidreto 
de sódio e uma solução de ácido clorídrico.10 A reação entre o NaBH4 e o HCl pode ser 
observada na Equação 3.10 
 
Hg2+(aq) + NaBH4 (aq)  + 3H2O(l) + HCl (aq)(excesso) → Hg0(g) + 4H2 (g) + H3BO3 (aq)  + NaCl (aq)   (3) 
O vapor atômico de mercúrio é então conduzido por um gás de arraste (argônio, Ar) 
para o compartimento da amostra, posicionado no caminho óptico do instrumento, onde 
absorve radiação em 253,7nm. A medida da absorção é feita no detector pela diferença 
entre a radiação que o atinge antes e durante a presença da nuvem atômica na célula.11 
No sistema em batelada o vapor atômico é formado pela injeção do agente redutor no frasco 
reacional contendo a amostra acidificada e é arrastado por uma corrente de argônio que 
borbulha na solução até a célula de absorção.11 Esse método apresenta sensibilidade a 
cerca de (0,01-1ng/g)4, (0,02µgL-1).7 No sistema de fluxo as soluções da amostra, do ácido 
e do agente redutor são aspiradas continuamente até um reator onde ocorre a formação do 
vapor atômico que é separado da solução por um separador gás-líquido. 12 
2.2.2 Espectrometria de Fluorescência atômica com vapor frio (CV AFS)  
O princípio quântico é o mesmo que explicado anteriormente nos métodos de 
absorção, a diferença é que na fluorescência a transição eletrônica medida é na emissão e 
não na absorção de energia. Mercúrio é considerado um bom elemento para a fluorescência 
porque absorve e emite no mesmo comprimento de onda.5 O esquema do sistema óptico 
está representado na Figura 2. Este método é considerado mais sensível para a 
determinação do mercúrio, pois a detecção da energia emitida é feita perpendicularmente 
ao feixe de luz incidente, sendo medido com relação ao sinal de valor zero, e não como 
uma pequena variação de um sinal intenso, como no caso da CV AAS.13 Substâncias 
gasosas como CO/CO2, O2 e N2 causam interferência neste método.13 Assim como a CV 
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AAS, a CV AFS só detecta mercúrio na forma elementar (Hg0), sendo assim, os compostos 
de mercúrio são convertidos a íons Hg2+ por agentes oxidantes.5,13 Posteriormente, o Hg2+ 
é reduzido a Hg0, através do uso de NaBH4 ou SnCl2, podendo então ser pré-concentrado 
(ou não) em coluna de ouro.  
A redução com NaBH4, apresentada anteriormente, mostra a formação de H2 
enquanto a redução com SnCl2 como pode ser observada na Equação 5, não apresenta 
formação de H2 e por isso exige a presença de um gás de arraste.14 
Figura 2. Esquema do sistema óptico do CV AFS. 
 
2.3 Métodos de exatidão 
Entende-se por exatidão, a concordância entre os valores real e o estimado pelo 
processo analítico, na amostra, sendo a chave para a validação.15,16 Existem quatro 
métodos propostos para o estudo da exatidão, são baseados no uso de material de 
referência certificado (CRM), na comparação do método de estudo e um método de 
referência, no uso de ensaios de recuperação na matriz e em estudos colaborativos.17 
2.3.1 Uso de Material de Referência Certificado 
O processo de avaliação por meio de CRM baseia-se na comparação do valor 
certificado com o valor obtido pela análise de um número suficiente de replicatas desse 
mesmo material certificado. Porém, o alto custo do CRM, normalmente importado, e a 
limitação de matrizes e analitos restringem seu uso.17 
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2.3.2 Uso de Métodos Certificados 
A exatidão pode se estabelecer mediante comparação, entre os valores obtidos para 
uma mesma amostra, usando o método em estudo e outro método de precisão e exatidão 
já avaliadas.16 Entretanto, existe dificuldade para encontrar método de referência para 
alguns elementos, impossibilitando a utilização dessa proposta.16 
2.3.3 Estudos Colaborativos 
Estudos colaborativos primeiramente precisam contar com a aceitação de no mínimo 
oito laboratórios em desenvolver determinado método, mas esse não é o principal motivo 
para o pouco uso dessa prova de exatidão, e sim a dificuldade encontrada para garantir a 
estabilidade do analito. O estudo torna-se particularmente difícil com compostos lábeis, que 
tem pouca estabilidade e transitam facilmente.15,17 Para esse processo de validação usa-
se a análise de variância que determina a existência de diferenças significativas entre os 
valores obtidos pelos laboratórios envolvidos.16 
2.3.4  Recuperação de Analito 
A recuperação ou fator de recuperação (R) é definida como a proporção da quantidade 
da substância de interesse, presente ou adicionada na amostra, recuperada por meio do 
método analítico.17 Trata-se da quantidade de analito efetivamente quantificada em relação 
à quantidade “real” presente na amostra. Quando a recuperação é obtida a partir da análise 
de CRM, calcula-se: 
 R% = (C/CCRM).100 
onde: C é a média das recuperações obtidas para n repetições e CCRM é a 
concentração verdadeira.17 
2.4 Preparo de amostra 
O processo de preparo da amostra é uma etapa crucial em um método analítico e 
deve ser realizado de maneira cuidadosa buscando a menor manipulação experimental 
possível, evitando assim contaminações e perdas do analito ao longo das etapas. É comum 
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o uso de digestão ácida como preparo de amostras sólidas, no entanto, existem outros 
métodos como extração e suspensão. 
2.4.1  Digestão ácida por micro-ondas 
A digestão de amostra usando um forno de micro-ondas é considerada um dos melhores 
procedimentos de preparo de amostra especialmente quando a técnica exige a completa 
dissolução da matriz da amostra ou a extração total dos analitos devido ao sistema de 
introdução, como por exemplo, os nebulizadores. A digestão é a decomposição de 
compostos inorgânicos em seus elementos constituintes, bem como a de orgânicos e 
organelas biológicas empregando-se ácidos minerais oxidantes e aquecimento.18 É comum 
o uso de ácido nítrico (HNO3) sozinho ou combinado com outros reagentes, que tem alto 
grau de pureza e formam nitratos solúveis.9 A técnica apresenta algumas desvantagens 
como demora no preparo, riscos de contaminação (reagentes), perda de analitos voláteis, 
diluição da amostra além da possível solubilização incompleta. 
2.4.2 Suspensão 
Uma suspensão é definida como um sólido particulado finamente disperso em um 
meio líquido, de forma completa ou parcialmente insolúvel.  Pode ser formada pela 
exposição da amostra em uma solução diluída de ácido nítrico. A análise de amostras 
sólidas em suspensão é associada a características como menor tempo de preparo de 
amostra, redução no número de etapas de preparo, e o controle da concentração é feito na 
própria pesagem da massa de amostra utilizada (menor que na maioria das técnicas), 
tornando-se desnecessárias eventuais diluições, reduzindo o uso e a quantidade de 
reagentes corrosivos e perigosos.19,20 No entanto a técnica apresenta a desvantagem da 
não homogeneidade e no caso de amostras orgânicas a formação de espumas. 
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3. OBJETIVOS   
3.1 Objetivo Geral 
 
Desenvolver um método para a determinação de Hg em amostra de tecido de peixe, 
utilizando as técnicas espectrométrica de absorção atômica com geração química de vapor 
frio (CV AAS) e espectrometria de fluorescência atômica (CV AFS), como parte de um 
ensaio colaborativo visando à produção de um material de referência certificado.  
 
3.2  Objetivos específicos 
 
 Desenvolver métodos de preparo das amostras por suspensão, para posterior 
determinação de Hg em amostra de tecido de peixe; 
 Otimizar o preparo de amostra em forma de suspensão que inclui, massa da 
amostra, concentração de ácido nítrico, o uso de antiespumante, uso e concentração 
de agente estabilizador do Hg2+. 
 Otimizar parâmetros para a geração dos vapores de Hg tais como concentração de 
agente oxidante estabilizador de Hg, de agente redutor e de ácido clorídrico. 
 Aplicar a metodologia analítica desenvolvida para determinação de Hg em material 
de referência certificada e posterior aplicação à amostra de estudo, garantindo assim 
a confiabilidade dos resultados;  
 Comparação dos métodos desenvolvidos, CV AAS e CV AFS. 
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4. METODOLOGIA 
4.1 Instrumentação 
 
Os estudos e determinação de Hg foram desenvolvidos em um espectrômetro de 
absorção atômica modelo AANALYST 100 (Perkin Elmer, Norwalk, USA) equipado com um 
atomizador em chama e uma fonte de radiação, lâmpada de catodo oco operada no 
comprimento de onda 253,7 nm, e um detector fotomultiplicador, em compartimentos 
separados montado de forma linear. Para correção de fundo utilizou-se uma fonte contínua 
de deutério. Para a introdução da amostra e a geração do vapor atômico foi utilizado um 
acessório MHS15 (Perkin Elmer), acoplado ao espectrômetro. Uma célula de quartzo 
montada sobre a chama (apagada) foi utilizada. Para determinação por espectrometria de 
fluorescência atômica foi utilizado um espectrômetro de fluorescência atômica Mercur Duo 
(Analytik Jena, Jena, Alemanha), equipado com um reator PEEK com ângulo de incidência 
de 60° entre amostras/ácidos e o agente redutor, um separador gás líquido e uma 
membrana dessolvatada que usa argônio em contrafluxo, utilizado como fonte de radiação 
uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão (UVU5) em comprimento de onda de 253,7 
nm. Foi utilizado no processo de digestão das amostras um micro-ondas modelo Ethos Plus 
(Milestones, Sorisole, Itália). Argônio 99,96% puro (White Martins) foi utilizado como gás de 
arraste nas duas técnicas e em todas as pesagens uma balança analítica (Mettler, Toledo, 
Suiça) foi utilizada. 
 
4.2 Reagentes, padrões e amostras 
 
Todos os reagentes utilizados possuem no mínimo grau de pureza analítico.  A água 
foi deionizada em sistema Milli-Q (Millipore, Beadford, MA, EUA) a uma resistividade de 
18,2 MΩ cm. O destilador de quartzo (Kürner Analysentehnik, Rosenheim, Alemanha) foi 
utilizado na purificação por dupla destilação do ácido nítrico 65% (Sigma Aldrich, Steinheim, 
Alemanha) e ácido clorídrico 37% (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil). O boro-hidreto de sódio 
(Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha) e hidróxido de sódio (Nuclear, São Paulo, Brasil) 
foram usados no preparo de soluções para geração de vapor pela técnica de CV AAS. E o 
cloreto estanoso (Sigma Aldrich, USA) foi utilizado para a geração de vapor por CV AFS. O 
permanganato de potássio (Merck, Rio de Janeiro, Brasil) foi importante para a 
estabilização do Hg2+ nos dois métodos, o cloridrato de hidroxilamina (Merck, Damstadt, 
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Alemanha) serviu para eliminar o excesso de permanganato de potássio. O padrão aquoso 
de Hg (SpecSol, São Paulo, Brasil) foi utilizado para as curvas de calibração. Também foi 
utilizado o material de referência certificado DORM-3 (NRC- National Research Council 
Canada) e a amostra de estudo, tecido de peixe, fornecida pelo responsável pelo estudo 
interlaboratorial, para os estudos e determinações.  
4.3 Procedimentos analíticos 
 
Para as otimizações por CV AAS a amostra foi preparada em forma de suspensão 
da seguinte maneira: 0,25 g da amostra de estudo, 3%HNO3, 0,25 % (m/v) KMnO4, 0,125% 
(m/v) HONH3Cl e 0,2% antiespumante. E o agente redutor: 0,5 g de hidróxido de sódio e 
1,0 g de Borohidreto de sódio para 50 mL. 
Para a técnica de AFS as amostras foram submetidas a um programa de digestão 
em forno de micro-ondas. Primeiro 0,5 g da amostra de estudo e 0,5 g da DORM 3 foram 
pesadas e transferidas para os frascos, distintos, do forno micro-ondas, em cada frasco 
também foi adicionado 6mL de HNO3 65% e 1mL de H2O2 30%. O programa utilizado no 
micro-ondas foi um indicado pelo fabricante, para amostra de peixe, e adotava uma série 
de cinco etapas baseadas na potência aplicada: primeiramente as amostras ficaram por 1 
minuto submetidas a 250W, depois 1 minuto sem tensão nenhuma, 5 minutos novamente 
a 250W, 5 minutos a 400W e por último 5 minutos a 600W. Após o resfriamento a amostra 
foi transferida e avolumada para 50mL e em seguida foi vedada e armazenada sobre 
resfriamento. 
Para a determinação por CV AFS o preparo das amostras deu-se da seguinte 
maneira: 2,5mL da DORM-3 digerida, 250µL de HNO3 (para garantir 1% do ácido na 
amostra), 0,050% (m/v) KMnO4, 0,025% (m/v) HONH3Cl e foi avolumada para 50mL, uma 
diluição de 20 vezes; e 1,0mL da amostra de estudo digerida, 500µL de HNO3 (para garantir 
1% do ácido na amostra), 500µL de KMnO4, 250µL de HONH3Cl e foi avolumada para 
50mL, ou seja, diluída 50 vezes. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
5.1 Espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio 
 
A técnica de geração química de vapor permite uma introdução diferenciada da 
amostra. Inicialmente a espécie de interesse é transformada em um composto volátil, 
através de uma reação química, e só depois transportada para a célula de atomização, no 
interior de uma célula de quartzo, localizada no caminho óptica, para medida de 
absorbância. Em CV AAS esse sistema de introdução foi utilizado para as amostras 
preparadas em forma de suspensão. 
A técnica de suspensão não requer o uso de equipamentos sofisticados para o 
preparo da amostra, sendo assim de rápido e prático preparo. Inicialmente foram feitos 
testes baseados em estudos anteriores, então as amostras foram preparadas da seguinte 
maneira: 0,5g de amostra estudo ou 1,0g de material de referencia (DORM3). Com o 
objetivo de garantir a permanência do Hg em solução, 1% de ácido nítrico foi adicionado. 
Em seguida foi adicionado 0,25% (m/v) de permanganato de potássio (KMnO4), que tem a 
função estabiliza todo o Hg2+ do meio, logo após 0,125% (m/v) de cloridrato de hidroxilamina 
foi adicionado para eliminar os excessos de KMnO4, que reduz o MnO4-, que possui 
coloração rosa, a MnO2, incolor. Depois de avolumada para 20 mL, a amostra foi submetida 
aos testes de detecção. E para a geração do vapor atômico foi utilizada novamente uma 
solução a 3% de Borohidreto de sódio com 0,2% (m/v) de NaOH e 0,5% HCl.  Porém, as 
primeiras leituras emitiam sinais muito baixos, próximos da base. O que nos indicava que 
não poderia ser quantificado, para evitar o uso de uma massa maior de amostra, visto que 
a mesma era limitada, optamos então pela adição de padrão no preparo das amostras em 
todas as etapas de otimizações. A amostra foi então preparada da mesma maneira que 
anteriormente, adicionando apenas um volume de padrão correspondente a uma 
concentração final total de 100 µg L-1 de Hg.  
Durante as leituras desses primeiros testes, foi dado início a primeira otimização que 
foi a avaliação do tempo em três etapas importantes. Sendo o primeiro observado o de 
espera após a adição da amostra e ácido clorídrico no frasco reacional. Esse tempo é 
importante para garantir a eliminação do oxigênio ainda presente no frasco, essa eliminação 
acontece com o auxílio do gás de arraste (argônio) e foi observado pelo comportamento do 
corretor, que deixou de apresentar super-correção quando a espera foi de 5s. Em seguida 
o tempo de introdução do agente redutor foi observado, essa etapa é de grande importância 
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para garantir a injeção da mesma quantidade de NaBH4 em todas as leituras. Durante os 
testes foi percebido que o injeto demorava 4s para iniciar o gotejamento da solução com 
agente redutor, isso justificou os sinais baixos e ruidosos gerados quando a injeção era de 
5s, para obtenção de um sinal nítido e menos ruidoso foi necessário 10s de pressão ao 
injetor (garantindo 6s de gotejamento da solução). A otimização dos tempos foi finalizada 
com o tempo de integração do sinal analítico, referente à absorção da radiação pela nuvem 
de vapor atômico, era preciso garantir o retorno do sinal até a base e para isso o tempo 
estabelecido foi de 57s. Depois de observar as etapas individuais, o conjunto foi observado, 
o perfil do sinal foi bom, ele retornava para a base e a correção estava boa, então ficaram 
definidos 5s para eliminação de oxigênio, 10 s de adição do redutor e 57 s de integração. 
A amostra foi preparada em forma de suspensão e para garantir que não só o 
sobrenadante fosse coletado é necessária a agitação da mesma, durante estes primeiros 
testes, notou-se que a agitação favoreceu a formação de espuma, especialmente para 
amostra de estudo, tecido de peixe. A formação de espuma é altamente indesejável visto 
que gera erros na medida do volume da amostra. A geração de espuma também ocorria, 
em grande quantidade, quando acontecia a introdução do agente redutor no frasco 
reacional, essa poderia estar sendo arrastada para a célula de quartzo, interferindo no sinal 
de absorção, ou ainda comprometendo o transporte do vapor atômico até a célula, o que 
também afeta o sinal analítico.  Para minimizar essa interferência foi posto a testes o uso 
de antiespumante. Assim, 40 mg da amostra foi pesada e solubilizada em 2 mL de água 
ultrapura, em seguida foi adicionado, em alíquotas de 10 µL, solução 10% de 
antiespumante e agitado. Esse processo se repetiu até a não formação de espuma, o que 
ocorreu com 40 µL de antiespumante, ou seja, uma concentração final de 0,2% v/v.  
Bom, o antiespumante foi eficiente em cessar a espuma da amostra, no entanto 
ainda não tinha-se observado possível interferência do mesmo. Objetivando o uso de 
calibração aquosa nas determinações e ainda avaliar a exatidão do método desenvolvido 
com uso de material de referência certificado, o mesmo preparo de amostra foi utilizado 
tanto para o padrão aquoso, quanto para a amostra de referência, como condição de 
compromisso, nas otimizações posteriores e para as determinações. Assim, as amostras e 
o padrão aquoso foram preparados com e sem adição de antiespumante. No preparo das 
suspensões foram utilizados os seguintes reagentes e quantidades: Para 30 mL de solução, 
0,75 g (amostra estudo) ou 1,5 g (DORM-3), volume de padrão correspondente a uma 
concentração final total de 100 µg L-1 de Hg, 1% HNO3, 0,25 % (m/v) KMnO4, 0,125% (m/v) 
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HONH3Cl e 0,2% antiespumante. Além disso, uma solução 0,5% HCl para ser adicionado 
juntamente da amostra no frasco reacional e ainda as soluções de NaBH4, que foram 
preparadas em concentrações entre 0 e 5 % (m/v), todas elas continham 0,2% (m/v) de 
NaOH, para estabilizar o agente redutor em solução aquosa. Os dados obtidos para a 
otimização do NaBH4 estão representados em forma de gráfico na Figura 3.  
 
Figura 3. Otimização do agente redutor (A) sem e (B) com antiespumante para 
as amostras e padrão por CV AAS.
 
A Figura 3 (A) apresenta os resultados obtidos para as soluções sem o uso de 
antiespumante. Comparando o perfil das curvas obtidas pode-se observar que o 
borohidreto de sódio promove um significativo aumento na intensidade do sinal para as três 
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soluções, o que indica a presença do Hg0. Para a solução aquosa e material certificado este 
aumento ocorre até uma concentração de 2% do borohidreto e em seguida observa-se uma 
redução no sinal indicando que excesso do agente redutor é indesejável. Esta redução no 
sinal pode ser devida a um excesso de hidrogênio gerado também pelo excesso de 
borohidreto, o H2 funciona como um gás de arraste, que ajuda a transportar o vapor de 
mercúrio para a célula de atomização, no entanto quando o NaBH4 está em excesso produz 
muita espuma no frasco reacional, o que impede a passagem do analito, e com isso o H2 
pode estar se deslocando sozinho do frasco reacional até a célula de absorção, 
consequentemente o sinal analítico é baixo. Para a amostra estudo o aumento na 
intensidade de sinal ocorre até 1% de borohidreto e então ocorre redução no sinal. Além do 
possível excesso de hidrogênio gerado para maiores concentrações do agente redutor, a 
espuma formada pela própria amostra tanto na etapa de agitação quanto no frasco 
reacional podem contribuir para a redução no sinal de absorção. A Figura 3 (B) apresenta 
os resultados obtidos com o uso de antiespumante. Durante o desenvolvimento do estudo 
para otimizações do agente redutor nas soluções contendo o antiespumante, observou-se 
uma variação muito grande nos sinais obtidos para mesmas concentrações de agente 
redutor. Uma avaliação do instrumento mostrou que a lâmpada de cátodo oco apresentava 
oscilações na emissão da radiação e houve a necessidade de troca da mesma. Assim as 
otimizações de borohidreto para a solução aquosa e para o material certificado 
apresentados na figura 3B foram realizadas com uma lâmpada e a otimizações para a 
amostra estudo com outra. Isto explica a grande diferença nas intensidades observadas na 
figura. A intensidade de emissão da lâmpada mais nova sendo consideravelmente maior 
pode ter promovido uma maior absorção pela nuvem atômica gerando intensidades mais 
altas para a amostra estudo. No entanto, pode-se observar que o perfil das três curvas é 
muito similar. Para a solução aquosa e o material certificado o aumento nas intensidades 
ocorre até 1% de agente redutor e para a amostra estudo até 2%. O que é digno de atenção 
neste estudo é a estabilidade promovida pela presença do agente redutor para as três 
soluções ao longo de toda a faixa de concentração estudada. Ao que parece o 
antiespumante além de impedir a formação de espuma para a amostra estudo, contribui 
para uma melhor medida do volume da alíquota usada para a reação de geração do vapor 
atômico, minimizou a formação de vapores durante a reação, influenciando de maneira 
positiva para estabilização do sinal de absorção.  
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Durante os estudos iniciais fez-se o uso de 0,5% de KMnO4 considerando que esta 
concentração estaria em excesso para a quantidade de Hg presente na amostra mais o 
padrão acrescentado, no entanto, no preparo da amostra de estudo a coloração, rosada, 
típica do permanganato desaparecia antes da adição do cloridrato de hidroxilamina 
indicando que todo o agente oxidante era consumido, possivelmente pela presença de 
interferentes na matriz da amostra. Essa evidencia estimulou além da otimização do ácido 
nítrico, que já era prevista, uma avaliação sobre o efeito do KMnO4 na suspensão da 
amostra estudo. Visto que o mesmo comportamento não foi observado para a solução 
aquosa e o material certificado o estudo não foi realizado para estes.  
Para a otimização do agente oxidante, que tem como objetivo estabilizar o íon Hg2+, 
6 (seis) soluções (10 mL cada) foram preparadas e todas contendo 0,28 g amostra, volume 
de padrão correspondente a uma concentração final total de 100 µgL-1 de Hg, 1%HNO3, 
0,2% antiespumante, a concentração de KMnO4 variou de 0 a 1,5% (m/v) e a concentração 
de HONH3Cl variou de 0 a 0,75% (m/v), sempre com estequiometria ½, metade da 
percentagem de agente oxidante. Além disso, uma solução 0,5% HCl para ser adicionado 
juntamente da amostra no frasco reacional. A figura 4 apresenta a curva referente ao estudo 
da influência do agente oxidante, KMnO4, no sinal do analito. 
 
Figura 4. Efeito do KMnO4 no sinal de absorbância de Hg na amostra de estudo. 
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Os resultados obtidos mostraram que na ausência de KMnO4 o sinal era baixo, 
tornando-se mais intenso quando a amostra era submetida a presença de agente 
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estabilizante. É possível perceber que quando a concentração estava entre 0,25% e 1% os 
sinais gerados apresentavam uma boa estabilidade, no entanto quando a concentração 
estava em 1,5% a intensidade apresentou queda. Esse aumento de intensidade ocorre 
devido ao poder desse agente oxidante que estabiliza o mercúrio presente na solução na 
forma de Hg2+. Esse íon mercúrico estabilizado é submetido a ação do borohidreto em meio 
ácido, que proporciona a geração do mercúrio em sua forma elementar (vapor atômico). 
Com isso, pode-se dizer que a otimização foi eficiente em mostrar que 0,25% de KMnO4 e 
por sua vez 0,125% de HONH3Cl, em solução, são suficientes para estabilizar o mercúrio 
presente na amostra estudo. A mesma concentração de KMnO4 foi adotado no preparo das 
soluções aquosas e do material certificado como condição de compromisso. Mesmo após 
a otimização do permanganato de potássio, observou-se que, para a amostra estudo, as 
intensidades ainda variavam significativamente e o sinal não voltava para a base. 
Acreditando que um aumento da concentração de HNO3 poderia afetar a estabilidade dos 
sinais, sendo ele responsável pela extração de Hg da matriz da amostra, a otimização do 
HCL foi realizada com uma nova condição de HNO3.  
O HCl utilizado para acidificar a amostra fornece H+ para promover a formação do 
vapor atômico de Hg quando na presença do agente redutor. Para os estudos sobre o HCl, 
50 mL de amostra estudo foram preparados, a solução continha 1,25 g da amostra de 
estudo, volume de padrão correspondente a uma concentração final total de 100 µg L-1 de 
Hg, 3%HNO3, 0,25 % (m/v) KMnO4, 0,125% (m/v) HONH3Cl e 0,2% antiespumante. Uma 
alíquota de 1mL da solução de amostra foi adicionada ao frasco de reação e o mesmo 
volume de uma solução de HCl, sendo que as concentrações variavam de 0 a 5 % do ácido 
clorídrico. A figura 5 ilustra os resultados obtidos, em forma de gráfico, para essa 
otimização. 
Analisando os resultados é possível perceber que mesmo na ausência de ácido 
clorídrico o vapor era gerado e um sinal relativamente significativo era percebido, esse 
comportamento pode ser atribuído ao fato do meio já estar ácido, devido a presença de 
HNO3. A presença do ácido clorídrico, aumento a acidez no meio reacional o que 
proporcionou uma melhora no sinal analítico. Esse aumento foi percebido até 2%, depois 
disso até 5% o comportamento foi considerado constante e por isso 2% HCl ficou 
estabelecida como concentração mínima necessária tanto para a amostra estudo, para o 
padrão aquoso e para o material certificado, condição de compromisso. A concentração de 
3% de HNO3 favoreceu a redução do desvio padrão entre as medidas e promoveu um sinal 
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com um perfil bem mais definido. Assim a concentração de 3% HNO3 foi adotada para o 
preparo da amostra. 
 
Figura 5. Otimização do ácido clorídrico para geração do vapor atômico de Hg 
para amostra de estudo por CV AAS. 
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Findadas as otimizações, a proposta seguinte foi a construção de uma curva de 
calibração aquosa e outra com adição de analito a fim de comparar suas sensibilidades. 
Caso fossem parecidas, proceder as determinações usando uma curva de calibração 
aquosa. Como a nova lâmpada apresentava maior intensidade e o instrumento havia 
passado por uma manutenção pelo técnico especializado, este apresentava uma melhor 
sensibilidade, assim foram preparadas curvas de calibração com concentrações variando 
entre 0 e 50 µg L-1. No entanto, durante as medidas de intensidades das soluções de 
calibração, o acessório usado para a geração do vapor atômico e introdução deste na célula 
de quartzo do instrumento, (MHS 15), apresentou problemas no seu funcionamento. O 
vapor gerado não era arrastado, e não havia tempo hábil para o concerto do mesmo, por 
conta disso, as determinações de Hg por CV AAS não puderam ser realizadas.  
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5.2 Espectrometria de fluorescência atômica com geração de vapor frio 
 
A introdução da amostra e dos reagentes para formação do vapor atômico na técnica 
de fluorescência atômica dá-se de maneira contínua e simultânea. Existem três vias de 
transporte, uma para o ácido, outra para o agente redutor e a última para a amostra, um 
dos passos importantes no início das análises é conferir se o tempo de arraste das três vias 
é o mesmo. A amostra precisa ser líquida, para essa técnica e, por isso, fez-se necessária 
a digestão da amostra por forno de micro-ondas. Para a determinação de Hg por CV AFS 
o cloreto estanoso foi escolhido como agente redutor e as otimizações para avaliar a 
concentração que melhor promoveria a formação do vapor de Hg foi realizada. Para isso 
soluções com concentração entre 0,5% e 5% de SnCl2 foram preparadas. A técnica de AFS 
é extremamente sensível, sendo a faixa de calibração da ordem de ng L-1, assim a fim de 
garantir a eliminação de qualquer contaminação de Hg tanto as soluções de cloreto 
estanoso, quanto a solução de ácido clorídrico precisam, antes de dar início as análises, 
passar por um borbulhamento de ar comprimido por no mínimo 30 minutos. O preparo das 
amostras deu-se da seguinte maneira: 2,5mL da DORM-3 digerida, 250µL de HNO3 (para 
garantir 1% do ácido na amostra), 500µL de KMnO4, 250µL de HONH3Cl e foi avolumada 
para 50mL, uma diluição de 20 vezes; e 1,0mL da amostra de estudo digerida, 500µL de 
HNO3 (para garantir 1% do ácido na amostra), 500µL de KMnO4, 250µL de HONH3Cl e foi 
avolumada para 50mL, ou seja, diluída 50 vezes. Os resultados obtidos estão expostos em 
forma de gráfico na Figura 6.  
Observando o perfil das curvas obtidas pode-se perceber a influência do SnCl2, por 
promover um significativo aumento na intensidade do sinal, quando presente, nas três 
soluções. No entanto esperava-se que a geração de vapor quando na ausência do agente 
redutor, fosse mínima (próxima de zero) e com isso um baixo sinal analítico no ponto 0% 
SnCl2, como observado no método de CV AAS. Esse comportamento pode ser esclarecido 
pelo fato do equipamento apresentar diversos compartilhamentos que possibilitam a 
formação de depósito sólido, no caso, do cloreto estanoso utilizado em outras leituras 
anteriores.  Como a solução de 0% SnCl2 transitou pelo mesmo percurso que as soluções 
quando com o agente redutor, a amostra quando chegou ao reator, possivelmente, entrou 
em contato com resíduos de SnCl2 que promoveu a formação do vapor, resultando em sinal 
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mesmo na ausência de agente redutor. Para a solução aquosa e o material certificado o 
sinal manteve-se estável a partir da solução com 0,5 % de agente redutor. Para a amostra 
estudo observa-se um ligeiro decréscimo para concentrações à partir de 3%. Sendo assim 
ficou estabelecido 2% m/v como concentração necessária de SnCl2 para geração de vapor 
e foi adotada para as três soluções como condição de compromisso. 
 
 
Figura 6. Otimização do agente redutor SnCl2 para geração de vapor das 
amostras e padrão. 
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O estudo seguiu com a otimização da concentração de HCl, que tem como função a 
promover a formação do vapor atômico de Hg. Para essa otimização foi necessário preparar 
diferentes diluições do ácido clorídrico, os pontos escolhidos foram entre 1% e 5% de ácido. 
Novamente as soluções de ácido clorídrico e a solução de cloreto estanoso foram 
borbulhadas por 30 minutos com ar comprimido. As amostras seguiram com o mesmo 
preparo e as mesmas diluições: DORM-3 (20 vezes) e amostra estudo (50 vezes). Através 
da Figura 7 é possível analisar os resultados obtidos para esse estudo. 
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Para a geração de vapor é de fundamental importância que o meio seja ácido, para 
fornecer H+ para o íon mercúrico, e gerar o vapor atômico, no entanto observando o perfil 
das curvas podemos caracterizar essa adição de ácido clorídrico como de pouca influência 
para a geração do vapor das amostras em questão. Esse comportamento pode ser 
explicado pelo preparo da amostra, como na digestão a amostra foi fortemente acidificada 
e mesmo após as diluições a amostra manteve-se 1% acidificada com HNO3. Além disso, 
a concentração de ácido cloridrico presente como estabilizante na solução do agente 
redutor. A adição desses ácidos foi quase que suficiente para garantir o meio ácido 
necessário para essa geração de vapor. Para a solução aquosa e a solução DORM-3 os 
sinais apresentaram-se constantes desde o início. No entanto para a amostra estudo 
observa-se um aumento na intensidade do sinal analítico quando a concentração do ácido 
foi de 2% e por isso foi escolhida como condição de compromisso para proceder as 
determinações. 
Semelhante à técnica de CV AAS foi também realizada a otimização do agente 
oxidante para garantir a estabilidade do Hg2+ antes da reação com o agente redutor para 
a formação do vapor atômico. Vale salientar que para as soluções das amostras digeridas 
não foi percebido nenhum comportamento estranho, as soluções assumiam a coloração 
rosada, característica do permanganato, mesmo com a adição de concentração minima 
Figura 7. Otimização do ácido clorídrico para as amostras e padrão para a 
formação de vapor por CV AFS. 
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adotada para realizar os estudos, que representa excesso de KMnO4. Para as otimizações 
foram preparadas soluções com a concentração de agente oxidante entre 0,01% e 0,1% 
(m/v). Os resultados obtidos apresentam-se de maneira gráfica na Figura 8.  
Observando o gráfico podemos perceber que a presença de permanganato de 
potássio é muito importante na geração do vapor de Hg, visto que o primeiro ponto 
(ausência de KMnO4) mostra um sinal muito baixo, mas quando a concentração aumenta 
para apenas 0,01% o sinal apresenta aumento significativo na intensidade. Todos os 
pontos seguintes apresentaram variações mínimas, podendo caracterizar esse 
comportamento como constante. No entanto, como o maior sinal notado para a amostra 
de estudo foi em 0,05% e por ser, ainda, considerado baixa concentração, essa foi a 
condição estabelecida para KMnO4. Ainda analisando o gráfico é possível perceber uma 
intensidade um pouco maior para a solução de padrão aquoso, esse comportamento pode 
ser justificado pelo preparo do padrão ser feito sempre no dia das leituras, enquanto que 
as amostras foram digeridas e armazenadas para serem utilizadas em todos os processos 
de otimizações. 
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Durante os estudos para desenvolvimento desse método (CV AFS), todas as 
otimizações foram realizadas, além da amostra estudo, com a amostra de referência e com 
o padrão aquoso, que apresentava comportamento semelhante a amostra de estudo, por 
esse motivo a construção de uma curva de adição de analito não mostrou-se necessária. 
Figura 8. Otimização do KMnO4 para as amostras e padrão por CV AFS. 
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Após as otimizações, então, elaborou-se uma curva de calibração aquosa e para isso foram 
preparadas soluções com concentrações variando entre 25 e 400 ngL-1. A tabela 2 
apresenta os parâmetros de mérito obtidos. O limite de detecção LOD, definido como a 
menor quantidade de analito na amostra teste que pode ser distinguida de zero, e calculado 
como a razão entre três vezes o desvio padrão de dez medidas do branco pelo coeficiente 
angular da curva de calibração,20,21 foi 0,13 ng g-1 indicando a boa sensibilidade 
instrumental. O desvio padrão relativo calculado como a razão entre o desvio padrão das 
medidas das replicatas das soluções da amostra analisada e a média obtida entre elas, 
depois multiplicada por 100,20,21 foi de 1,8 %, o que comprova a boa precisão entre as 
medidas obtidas pelo método. 
 
Tabela 2. Parâmetros de mérito obtidos para a determinação de Hg em 
amostra de tecido de peixe por AFS. 
 
Faixa de calibração (ngL-1) 25 - 400 
Coeficiente angular s L µg-1 0,375 
R 0,9998 
LOD (ng g-1) 0,13 
RSD 1,8 
 
 
Em seguida a amostra de tecido de peixe e o material certificado foram submetidas a 
análise e os valores de emissão atômica medidos foram relacionados com a curva de 
calibração para determinação da concentração de Hg. A tabela 3 expõe os valores obtidos, 
expressos como média e intervalo de confiança para um nível de 95% (n=3), para a amostra 
estudo e amostra de referência, bem como o valor certificado para a amostra DORM-3. 
Comparando o valor obtido para o material de referência e o valor certificado observa-se a 
boa exatidão do método desenvolvido. Os valores de concentração obtidos para a amostra 
estudo foram corroborados por outros laboratórios participantes do ensaio interlaboratorial, 
no entanto o resultado final ainda não foi divulgado. 
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Tabela 3. Concentração de Hg em µg g-1 (n = 3), intervalo de confiança 95%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os estudos realizados para o desenvolvimento do método de CV AFS foram 
realizados em parceria com, a também aluna da UFSC, Lucilene Aparecida Alves do 
Nascimento que faz parte do mesmo grupo de pesquisa (LEMA). 
 
  
Amostras 
 
Valor obtido 
 
Valor certificado 
 
Dorm 3 0,38 ± 0,05 0,382 ± 0,06 
Amostra estudo 1,07 ± 0,05  
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6. CONCLUSÕES 
 
O trabalho foi desenvolvido em duas linhas de estudo e cada uma delas utilizou de 
diferente preparo de amostra, sendo suspensão para CV AAS e digestão por micro-ondas 
para CV AFS. Para a digestão foi utilizada a combinação HNO3 e H2O2 que se mostrou 
eficiente, sendo que a solução não apresentava partículas sólidas no fim do procedimento. 
As suspensões exigiram um tempo maior de estudo e com ele constatou-se a necessidade 
do uso de antiespumante (0,2% v/v). 
Os métodos utilizaram de diferentes agentes redutores, sendo NaBH4 para CV AAS 
e SnCl2 para CV AFS. As otimizações realizadas para os dois apresentaram (2% m/v) como 
condição adequada para geração do vapor de mercúrio. As otimizações realizadas para o 
ácido clorídrico, tanto para o CV AAS quanto para CV AFS apresentaram a concentração 
de HCl (2% v/v) como condição adequada para um bom sinal analítico. 
Quanto as otimizações para o KMnO4, agente oxidante e estabilizador do íon Hg2+, 
os resultados comprovaram comportamentos distintos para os dois métodos desenvolvidos. 
Sendo necessária uma concentração maior para a CV AAS (0,25% m/v) do que para a CV 
AFS (0,05% m/v), possivelmente devido à menor eficiência do meio usado para a 
suspensão em eliminar componentes da matriz e extrair todo o mercúrio, em comparação 
com processo de digestão por micro-ondas que promove a completa dissolução da 
amostra. 
Todas as otimizações foram realizadas com sucesso, para ambos os métodos, no 
entanto a determinação por CV AAS não foi possível, devido a falhas no equipamento e 
ausência de tempo para seu devido conserto. Já o método de CV AFS mostrou-se muito 
sensível (LOD 0,13 ng g-1). A determinação de Hg na amostra de referência mostrou boa 
concordância com o valor certificado dentro do intervalo de confiança (95%) e os dados 
obtidos para a amostra de estudo foram corroborados por outros laboratórios participantes 
do ensaio interlaboratorial. 
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